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EXPEDIENTE: 2009/66

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE CITOMETRO DE FLUJO MODULAR FACSCALIBUR CON
DESTINO A LA FUNDACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO “12

DE OCTUBRE”.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
S PRESUPUESTO | PRESUPUESTO
g ARTICULO UD UNITARIO TOTAL
1 | CITOMETRO DE FLUJO MODULAR| 1 72.000 72.000
ANALIZADOR FACSCALIBUR
CARACTERISTICAS
o Citémetro de flujo modular analizadot
compacto y de sobremesa que permite el
analisis celulat con medicion simultanea de
hasta 8 parametros.
o Sistema automatizado que permite el
analisis con 4 colores de fluorescencia.
« Con disefio modulat que permita la
incorporacién futura de elementos para la
separacion celular y adquisicion
automatizada de muestras, tanto en tubo
como en placa.
Con:
- Optica de excitacion
- Optica de emision
- Opticade dispersion
- Sistema de fluidos en circuito cetrado de
flujo
- Procesado de la sefial
- Con opciones de Modulo de Sorting,
Concentrador celular, Inyector automatico
de muestras.
- Sistema Informitico en  plataforma
Macintosh
Garantia minima: 1 afio
TOTAL(IVA INCLUIDO) 72.000,00
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REOQUERIMIENTOS TECNICOS

1. Relacién de productos ofertados, con descripcion técnica de los mismos.

2. Catalogos u otra informacion que el licitador considete opottunos a efectos de valoracion de
los aspectos negociables establecidos en el Pliego.

3. Los licitadotes deberan presentar declaracién expresa responsable sobre el Marcado CE
de los productos ofertados.

4. Cumplimentacién de ANEXO I segiin se detalla en las condiciones y requerimientos del
que se adjuntan a este pliego

Madrid 27 de Abril de 2009
EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

Fdo. : Joaquin Martinez Hernandez
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CONDICIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA AD’QUISICION DE
EQUIPAMIENTO POR LA FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE

1. Marcado CE y Directiva de Productos Sanitarios.

Se exigira el cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE y su transposicion a la legislacion
espafiola mediante el RD. 414/96, que establece criterios claros en lo referente a la
seguridad en sistemas electromedicos.

2. Documentacion.

La empresa que suministra el equipo debera remitir dos manuales de usuario o copia
en soporte magnético (uno para el Servicio Médico correspondiente y otro para custodia
del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento del Hospital Universitario 12 de Octubre).
Ademas se adjuntara un manual técnico o copia en soporte magnético con toda la
informacion correspondiente a solucion de averias, planos eléctricos, despieces,
diagramas de bloques, etc. En la oferta técnica bastara con la indicacién del tipo de
manuales que se incluyen, su nimero y el idioma. Ambos documentos deberan estar
redactados en lengua castellana (caso de no ser asi debera justificarse). Se anexaran
también protocolos de mantenimiento y periodicidad de los mismos. Se entiende que
parte o toda la documentacion solicitada puede constituir Know-How especifico de la
empresa ofertarte por lo que la Fundacién asegurara su uso exclusivamente dentro de
la institucién.

3. Mantenimiento.

Se establecera en la oferta el precio maximo del mantenimiento tras el vencimiento de
la garantia, que en ningln caso sera mayor a un 7% del precio de adquisicion del
aparato. Con preferencia los mantenimientos seran realizados por la empresa
fabricante o por los Servicios de Asistencia Técnica que presenten la correspondiente
homologacion.

4. Repuestos. Consumibles.

Se entregara tabla con los precios de los recambios y consumibles mas usuales. Se
elaborara un estudio de simulacién del gasto medio incurrido en consumibles y
recambios, en el periodo de un afio, con indicacion de precios.

5. Compatibilidad informatica.

Se debera entregar Conformance Statement que acredite la compatibilidad informatica
DICOM de los equipos a adquirir (si procede)

6. Implantacion.

Junto con la oferta se debera incluir pliego de implantacion tipo general del equipo con
indicacion de datos como: consumo eléctrico, peso, rango de temperaturas de
funcionamiento, tipo de proteccion IP, grado de proteccion frente a corrientes de fuga,
etc. Se facilitaran todos aquellos datos que a juicio del Servicio de Ingenieria y
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Mantenimiento del Hospital Universitario 12 de Octubre puedan considerarse
relevantes. Una vez adjudicada la oferta se realizaran los planos de implantacion
definitivos acordes al espacio decidido para la ubicacién del equipo, existiendo en todo
momento personal técnico del adjudicatario para asesorar y seguir el desarrollo de la
obra de implantacién. Como parte de la oferta se incluira, en caso de que en la zona
utilizada par la implantacién existiera otro equipamiento, la obligacién por parte de la
empresa adjudicataria de la desmantelacién del mismo asi como la emisiéon de los
correspondientes certificados de destruccién, que deberan ser proporcionados al
Servicio de Proteccion Radiolégica del Hospital Universitario 12 de Octubre para su
tramitacion, en el caso del equipamiento radiolégico.

7. Normas de cumplimiento recomendado.

En caso de existir una norma internacional, nacional o espafiola (UNE), se indicara su
cumplimiento de conformidad y el documento que lo acredite. Se priorizaran normas
UNE o ISO frente a otras normas o instituciones de normalizacién. Puede entenderse
que el no cumplimiento de la norma o la no aportacion de la documentacion acreditativa
como parametro excluyente a la hora de la adjudicacion.

8. Cumplimiento de estandares.

Se escogeran prioritariamente los equipos que utilicen estandares aceptados en
Espafia en unidades de medida, tensiones, intensidades, presiones, pasos de rosca,
consumibles, etc. Asi como aquellos estandares que estén impuestos en el Hospital
Universitario 12 de Octubre, bien por estar definidos, bien por costumbre. El no
cumplimiento puede ser causa de exclusion.

9. Compatibilidad electromagnética.

Se asegurara la compatibilidad electromagnetica (EMC) 'y de interferencias
electromagnéticas (EMI) segun lo aprobado en la Directiva Comunitaria 89/336C CEE y
D.C. 93/42 CEE vy su trascripcién a través del Real Decreto 414/96 de 1 de marzo. Se
acreditara debidamente.

10. Formacion.

Se exige como parte de la compra el ofrecimiento de los cursos de formacién en el
manejo del equipo que sean necesarios para el adiestramiento de los usuarios. Ademas
a peticion del Servicio de Ingenieria del Hospital Universitario 12 de Octubre se deberan
también ofertar cursos de caracter técnico sobre el equipo adquirido que finalicen con la
acreditacion y homologacién del personal propio del Hospital por parte de la empresa
fabricante.

11. Codificacion.

Se hara constar en toda la documentacion la descripcion del equipo a comprar acorde
con la “DESCRIPCION HOMOGENEA” que corresponderd a uno de los items incluidos
en el listado adjunto.
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ANEXO |

Fundacién para la Investigaciéon Biomédica del
Hospital Universitario 12 de Octubre
Planta 42 B. Hospital Materno-Infantil

Av. de Cordoba s/n
Madrid 28041
CIF G-837272016

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CON LA OFERTA PARA EL

EQUIPAMIENTO.........ccoveimmnmimrarinnnnne

La oferta/presupuesto para la adquisicion de equipamiento cumple con los siguientes

apartados siguientes:

Marcar con una X los apartados que cumple el equipamiento a comprar y que son aportados.
En los supuestos en que no sea posible aportar alguno de ellos, debera justificarse su no

cumplimentacién.

1 Marcado CE y cumplimiento de la Directiva de Productos Sanitarios

2 Documentacién. 2 manuales de usuario o copia en soporte magnético

3 Mantenimiento del equipo tras el vencimiento periodo de garantia.

4 Repuestos y consumibles del equipo. Listado de precios

5 Compatibilidad informatica del equipo

6 Implantacion del equipo en el Centro. Requerimientos técnicos.

7 Normas de cumplimiento recomendado (UNE o ISO)

8 Cumplimiento de estandares de instalacion

9 Compatibilidad electromagnética (EMC, EMI)

10 Formacion. Cursos para la utilizacion del equipo que sean necesarios.

11 Codificacion segun el listado de DESCRIPCION HOMOGENA (adjunto)
Madrid a

Firma y sello de la empresa
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DENOMINACIONES HOMOGENEAS DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS

FUNDACION PARA LA

INVESTIGACION BIOMEDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

NOMENCLATOR
ID | DEOMINACION COMUN DENOMINACION HOMOGENEA
1| AGITADOR Y VIBRADOR. AGITADOR
2 | AGREGOMETRO PLAQUETARIO. AGREGOMETRO
3 | ANESTESIA, EQUIPO DE ANESTESIA, EQUIPO DE
4 | ANGIOGRAFO. ANGIOGRAFIA, EQUIPO DE
5| ARTROSCOPIA, EQUIPO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
6 - MONITORES. - E. INFORMATICO, PANTALLA |
7 - FUENTE DE LUZ FRIA. - FUENTE DE LUZ FRIA
8 - MOTOR PARA ARTROSCOPIA. - MOTOR QUIRURGICO
9 - MICROCAMARA. - IMAGEN Y SONIDO, CAMARA CCD
10 | ASPIRADOR. ASPIRADOR
11 | AUDIOMETRO. AUDIOMETRO
12 | AUTOANALIZADOR DE BIOQUIMICA. ANALIZADOR MULTICANAL BIOQUIMICA
13 | AUTOANALIZADOR DE GASES. ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE
14 | AUTOCLAVE. ESTERILIZACION, CAMARA Y AUTOCLAVE
15 | BALANZA. BALANZA ELECTRONICA
16 | BALON DE CONTRAPULSACION. BOMBA CONTRAPULSACION AORTICA
17 | BANO DE PARAFINA. BANO TERMOSTATICO DE TERAPEUTICA
18 | BANO REMOLINO. BANO TERMOSTATICO DE TERAPEUTICA
19 | BANO DE CONTRASTE, DE AGITACION, ETC. BANO TERMOSTATICO DE TERAPEUTICA
20 | BANO. BANO TERMOSTATICO
21| BASCULA DE AUTOPSIA. BASCULA
22 | BICICLETA ESTATICA. EQUIPOS DE TERAPIA POR MEDIOS MECANICOS
23 | BIOMETRO. BIOMETRO
24 | BIPAP, RESPIRADOR
25 | BOMBA DE DOLOR. BOMBA DE INFUSION
26 | BOMBA DE SUCCION. ASPIRADOR
27 | BOMBA DE ALIMENTACION. BOMBA DE INFUSION
28 | BOMBA DE INSUFLACION CO2. INSUFLADOR QUIRURGICO
29 | BOMBA DE PERFUSION. BOMBA DE INFUSION
30 | BRONCOSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
31 | CABINA DE AUDIOMETRIA. CABINAS ACUSTICAS, AUDIOMETRICAS.
32 | CABINA DE FLUJO LAMINAR. FLUJO LAMINAR, SISTEMA
33 | CALENTADOR DE SUERO. CALENTADOR
34 | CAMILLA DE ENDOSCOPIA. CAMILLA DE URGENCIAS
35 | CAMPIMETRO. CAMPIMETRO
36 | CAPNOGRAFO. MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
37 | CARDIOTOCOGRAFO. MONITOR FETAL
38 | CENTRAL DE ARRITMIAS. MONITORIZACION, CENTRAL DE
39 | CENTRAL MODULOS MONITORIZACION. MONITORIZACION, CENTRAL DE
40 | CENTRIFUGA CENTRIFUGA
41 | CISTOUROFLUJOMETRO. MONITOR DE CISTOMETRIA
42 | COAGULADOR. BISTURI ELECTRONICO MULTIUSO
43 | COAGULOMETRO ANALIZADOR DE COAGULACION
44 | COLONOSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
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45 | COLPOSCOPIO. COLPOSCOPIO

CONGELADORES Y FRIGORIFICOS ESPECIFICOS DE
46 | LABORATORIO. CONGELADOR/CONSERVADOR DE ORGANOS
47 | CONTADOR DE CELULAS. CONTADOR, DESCONTADOR MANUAL
48 | CORRIENTES, EQUIPO DE | CORRIENTES DINAMICAS, EQUIPO DE
49 | CRIOCAUTERIO. CRIOCIRUGIA, EQUIPO DE
50 | CRIO-EXTRACCION OFTALMOLOGICA. CRIOCIRUGIA, EQUIPO DE
51 | CRIONALGESIA, EQUIPO DE
52 | CRIOSTATO. CRIOSTATO
53 | CROCIRUGIA, EQUIPO DE CRIOCIRUGIA, EQUIPO DE
54 | CROMATOGRAFO. CROMATOGRAFO
55 | CUNA TERMICA. CUNA TERMICA
56 | DENSITOMETRO. DENSITOMETRO
57 | DESFIBRILADOR. DESFIBRILADOR
58 | DESTILADORES Y PURIFICADORES DE AGUA. DESTILADOR
59 | DIATERMIA, EQUIPO DE DIATERMIA, EQUIPO DE
60 | ECOGRAFIA Y ECOCARDIOGRAFIA, EQUIPO DE ECOGRAFO

61 - VIDEO CASSETTE. - IMAGEN Y SONIDO, VIDEOQ
62 - VIDEOIMPRESORA. - VIDEOIMPRESORA
63 - SONDAS. - SONDAS, ELECTRODOS, TRANSDUCTORES, ETC
64 | ELECTROBISTURI. BISTURI ELECTRONICO MULTIUSO
65 | ELECTROCARDIOGRAFO. ELECTROCARDIOGRAFQ
66 | ELECTROENCEFALOGRAFO. ELECTROENCEFALOGRAFO
67 | ELECTROGUSTATOMETRO. ELECTROGUSTAMOMETRO
68 | ELECTROMIOGRAFO. ELECTROMIOGRAFO
69 | ENDOSCOPIA, COLUMNA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
70 - MODULO DE VIDEO - TRATAMIENTO DE IMAGEN, EQUIPO DE
71 - FUENTE DE LUZ FRIA. - FUENTE DE LUZ FRIA
72 - VIDEO CASSETTE. - IMAGEN Y SONIDO, VIDEQ
73 - MODULO INSUFLACION, - INSUFLADOR QUIRURGICO
74 - MONITORES. - E. INFORMATICO, PANTALLA
75 | ERGOMETRO. PRUEBA DE ESFUERZO, EQUIPO DE
76 - EQUIPO DE CONTROL. - E. INFORMATICO, ORDENADOR, EQUIPO DE
77 - CINTA. - OTROS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO GENERAL
78 | ESPECTROFOTOMETRO. ESPECTROFOTOMETRO
79 | ESPIROMETRO. ESPIROMETRO
|80 | ESTERILIZADORES. ESTERILIZACION, ESTERILIZADORES
81 | ESTUFAS, ESTUFAS INCUBADORAS. ESTUFAS DE CULTIVO

82

FACOEMULSIFICADOR

FACOEMULSIFICACION, EQUIPO DE

83 | FERULAS DINAMICAS Y MECANICAS. EQUIPOS DE TERAPIA POR MEDIOS MECANICOS

84 | FIBROENDOSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
85 | FOTOFORO. FOTOFORO

86 | FOTOMETRO. FOTOMETRO

87 | FRONTOFOCOMETRO. FRONTOFOCOMETRO

88 | FUENTE DE DIATERMIA. DIATERMIA, EQUIPO DE

89 | FUENTE DE LUZ FRIA. FUENTE DE LUZ FRIA

90 | GASTROSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
91 | GENERADOR DE ESTIMULOS. CONSULTA, ESTIMULADOR

92 | GENERADOR DE RAYOS X GENERADOR DE RAYOS X

93 | HEMODIALISIS, EQUIPO DE HEMODIALISIS, EQUIPO DE

94 | HOLTER, SISTEMA DE HOLTER, SISTEMA DE

95 | HYDROCOLATOR. CALENTADOR

96 | IMPRESORAS Y COPIADORAS DE PLACAS REVELADORAS
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97 | INCUBADORA. INCUBADORA INFANTIL
98 | INMUNOELECTROFORESIS. ELECTROFORESIS, EQUIPO DE
99 | INYECTOR DE CONTRASTE INYECTOR RADIOLOGICO
100 | ISQUEMIA, EQUIPO DE MONITOR DE ISQUEMIA
101 | LAMPARA DE CALOR. LAMPARA FOTOTERAPIA
102 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA. LAMPARA FOTOTERAPIA
103 | LAMPARA DE HENDIDURA. LAMPARA DE HENDIDURA
104 | LAMPARA DE QUIROFANO. LAMPARA DE QUIROFANOS
105 | LAPAROSCOPIA, EQUIPO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDQCAVITAL, EQUIPO DE
106 - MONITORES. - E. INFORMATICO, PANTALLA
107 - VIDEO CASSETTE. - IMAGEN Y SONIDO, VIDEO
108 - GRABADORA. - IMAGEN Y SONIDO, VIDEQ
109 - BOMBA DILATACION. - BOMBA DE INFUSION
110 - FUENTE DE LUZ FRIA. - FUENTE DE LUZ FRIA
111 - INSUFLACION Y ASPIRACION, EQUIPO DE - INSUFLADOR QUIRURGICO
112 - BI-COAGULADOR. - BISTURI ELECTRONICO MULTIUSO
113 - CAMARA DE ENDOSCOPIA. - IMAGEN Y SONIDO, CAMARA CCD
114 - IRRIGADOR ASPIRADOR. - BOMBA DE INFUSION
115 | LASERFOTOCOAGULADOR.
116 | LAVADORA Y LAVAVAJILLAS, PARA INSTRUMENTAL. LAVADORA DE ENDOSCOPIA E INSTRUMENTAL.
117 | LUPA ESTEREQOSCOPICA.
118 | MAMOGRAFO MAMOGRAFOQ, EQUIPO DE
119 | MARCAPASOS. MARCAPASOS EXTERIOR
120 | MEDIDOR ELECTRICO DE TENSION ARTERIAL Y PULSO. MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
121 | MESA DE QUIRQFANO. MESA MULTIUSO OPERATORIA
122 | MESA PARITORIO. MESA MULTIUSO OPERATORIA
123 | MEZCLADORA DE LIQUIDOS PARA REVELADO MEZCLADORA DE LIQUIDOS DE REVELADO
124 | MICROONDAS, EQUIPO DE MICROONDAS, EQUIPO DE
125 | MICROSCOPIO CONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA. MICROSCOPIO
126 | MICROSCOPIO DE CONSULTAS. MICROSCOPIO
127 | MICROSCOPIO UNIVERSAL OPERATIVO. MICROSCOPIO QUIRURGICO
128 | MICROSCOPIO. MICROSCOPIO ]
MONITOR (PULSO, ECG, SPO2, RESPIRACION, PRESION
129 | ARTERIAL,...) MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
130 | MONITOR CARDIACO. MONITOR DE GASTO CARDIACO
131 | MONITOR DE APNEA. MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
132 | MONITOR DE PRESION INVASIVA. MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
133 | MONITOR DE TENSION ARTERIAL O PRESION NO INVASIVA. MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
134 | MONITOR ELECTROCARDIOGRAFICO. MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
135 | MONITOR ENDOSCOPIO. MONITOR GENERAL SENALES DIVERSAS CERRADO
136 | MONITOR FETAL. MONITOR FETAL
137 | MOTOR ANTIESCARAS. MOTOR ANTIESCARAS
138 | NASOFIBROSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
139 | NEBULIZADOR. HUMIDIFICADOR
140 | OFTALMOSCOPIO. OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO
141 | ONDA CORTA, EQUIPO DE ONDA CORTA, EQUIPO DE
142 | OSMOMETRO. OSMOMETRO
143 | OTOSCOPIO. OFTALMOSCOPIO ELECTRONICO
144 | PHMETRO. PHMETRO
145 | PLACA CALEFACTORA. PLACAS TERMOSTATICA
146 | PULSIOXIMETRO. PULSIOXIMETRO
147 | QUERATOMETRO. QUERATOMETRO
148 | RAYOS X , EQUIPO DE RADIODIAGNOSTICO CONVENCIONAL, EQUIPO DE
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149 - MESA DESPLAZABLE. - MESA RADIOLOGICA.

150 - BUCKY MURAL. - BUCKY

151 - SUSPENSION DE TECHO. - OTROS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
152 - COLUMNA RAYOS. - OTROS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
153 - TUBO DE RAYOS X - TUBO DE RAYOS X

154 - MONITORES. - E. INFORMATICO, PANTALLA

155 - ARMARIO DE CONTROL PARA EQUIPO DE RX - ARMARIO DE CONTROL PARA EQUIPO DE RX
156 - CONSOLA DE MANDO Y CONTROL. - CONSOLA DE OPERADOR DE RX

157 | RAYOS X PORTATIL, EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL

158 - RAYOS X, EQUIPO DE - TUBO DE RAYOS X

159 - GENERADOR DE RAYOS X - GENERADOR DE RAYOS X

160 | RAYOS X QUIRURGICO, EQUIPO DE RADIOSCOPIA, EQUIPO DE

161 - COLUMNA DE RAYOS X. - TUBO DE RAYOS X

162 - INTENSIFICADOR DE IMAGENES. - AMPLIFICADOR DE LUMINANCIA

163 - MONITORES. - E. INFORMATICO, PANTALLA

164 - GENERADOR DE RAYOS X - GENERADOR DE RAYOS X

165 - ARMARIO DE CONTROL PARA EQUIPO DE RX - ARMARIO DE CONTROL PARA EQUIPO DE RX
166 | RECTOSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
167 | REFRACTOMETRO. REFRACTOMETRO

168 | RESONANCIA MAGNETICA, EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, EQUIPO DE

169 - GANTRY. - GANTRY

170 - MESA REGULABLE EN ALTURA Y DESPLAZABLE. - MESA RADIOLOGICA.

171 - PUPITRE DE MANDO Y REGULACION. - CONSOLA DE OPERADOR DE RX

172 - MONITORES. - E. INFORMATICO, PANTALLA

173 - CPU PARA EQUIPO DE RESONANCIA. - ARMARIO DE CONTROL PARA EQUIPO DE RX
174 - ANTENA DE RESONANCIA. - ANTENA DE RESONANCIA

175 | RESPIRADOR. RESPIRADOR

176 | RESUCITADOR CARDIO-PULMONAR. RESUCITADOR

177 | RETINOGRAFO. RETINOGRAFO

178 | REVELADORA - PROCESADORA REVELADORA

179 | RINOMANOMETRO.

180 | SACALECHES. OTROS EQUIPOS DE TERAPEUTICA

181 | SALLADOR DE BOLSAS. SELLADORA DE BOLSAS, TUBOS, ETC

182 | SIERRA PARA AUTOPSIA. SIERRA

183 | SIERRA PARA YESOS. SIERRA

184 | SILLON DE CIRUJANO. SILLON MULTIUSO DE CONSULTAS

185 | SILLON ODONTOLOGICO. SILLON MULTIUSO DE CONSULTAS

186 | SUENO, EQUIPO DE POLISOMMOGRAFO

187 | TIMPANOMETRO. TIMPANOMETRO.

188 | TOMOGRAFO. TOMOGRAFO COMPUTERIZADO, EQUIPO DE

189 - GANTRY, - GANTRY

190 - TUBO DE RAYOS X - TUBO DE RAYOS X

191 - MESA REGULABLE EN ALTURA Y DESPLAZABLE. - MESA RADIOLOGICA.

192 - PUPITRE DE MANDO Y REGULACION. - CONSOLA DE OPERADOR DE RX

193 - MONITORES. - E. INFORMATICO, PANTALLA

194 - CPU PARA TAC. - ARMARIO DE CONTROL PARA EQUIPO DE RX
195 | TONOMETRO. TONOMETRO

196 | ULTRASONIDOS, EQUIPO DE ULTRASONIDOS, EQUIPO PARA

197 | ULTRASONIDOS, GENERADOR DE ULTRASONIDOS, EQUIPO PARA

198 | UNIDAD PRESION DRENAJES. COMPRESION INTERMITENTE, EQUIPO DE

199 | UROFLUJOMETRO. MONITOR DE CISTOMETRIA

200 | VIDEOCOLONOSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE
201 | VIDEOGASTROSCOPIO. DIAGNOSTICO POR IMAGEN ENDOCAVITAL, EQUIPO DE

9




